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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování
zdravotnických zobrazení – Část 3-7: Přejímací zkoušky a
kontrola jakosti stomatologických extraorálních
rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
s konickým svazkem
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